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BONEFILL
Modelo Comercial, tamanho das particulas (x,xmm), quantidade no frasco (yy,yy g)

Modelo comercial, formatos (vv) e dimensoes (zz,z mm) dos blocos

1. DESCRICAO DETALHADA DO PRODUTO MEDICO, INCLUINDO O0S FUNDAMENTOS DE SEU
FUNCIONAMENTO E SUA ACAO, SEU CONTEUDO OU COMPOSICAO, QUANDO APLICAVEL, ASSIM COMO
RELACAO DOS ACESSORIOS DESTINADOS A INTEGRAR O PRODUTO.

0 Bonefill - Materiais para enxerto 6sseo, mineral dsseo natural retirado do 0sso de fémur bovino, é um biomaterial
odontoldgico implantavel e utilizado em reconstrucoes de falhas dsseas onde se deseja remodelacao ou
neoformagdo dssea.

A estrutura mineral osteocondutora altamente purificada é produzida a partir de osso natural através de um
processo de purificacdo multi-fases, cumprindo os regulamentos de seguranca preconizados pelas agéncias de
controle. 0 osso fresco é triturado, recebendo uma sequéncia de banhos que solubilizam as estruturas organicas
como, por exemplo, células remanescentes, fibras e proteinas, permanecendo assim somente a por¢ao mineral
evitando a inducdo de possiveis processos imunogénicos no organismo. Os produtos constituidos por 0sso bovino
mineralizado tém expectativa de incorporagao entre 6 a 9 meses.

Devido a origem natural, o Bonefill — Materiais para Enxerto Osseo é comparavel a estrutura mineral e morfoldgica
do 0sso humano mineralizado, é biocompativel, ndo apresenta citotoxicidade, toxidade sistémica aguda, toxidade
sub-cronica, carcinogenicidade, genotoxicidade e nao é um produto sensibilizante (IS0 10993-1).

0 Bonefill — Materiais para enxerto 6sseo, estao disponiveis nos sequintes modelos: Bonefill e Bonefill Mix na
forma de granulos e Bonefill Porous, disponivel na forma de granulos e blocos. Os granulos sdo apresentados em
frascos de vidro embalados em blister e caixa e os blocos acondicionados em blister e caixa.

0 Bonefill, é produzido através do processo de descalcificacao da porcdo cortical de ossos bovinos, o Bonefill
Porous é produzido através do mesmo processo de descalcificacdo aplicado a por¢do esponjosa de 0ssos bovinos e o
Bonefill Mix é produzido através do processo de descalcificacao aplicado a por¢ao esponjosa e cortical de 0ssos
bovinos (propor¢ao aproximada 70:30).

A matriz dssea inorganica mineralizada do Bonefill, possui uma estrutura macro e micro poroso similar aos 0ssos
cortical e esponjoso humano. Na forma granulada, o Bonefill, Bonefill Porous e Bonefill Mix, atuam como
mecanismo osseocondutor favorecendo o crescimento e regeneragao 6ssea. Com o decorrer do tempo, o Bonefill é

parcialmente remodelado por acdo de osteoclastos e osteoblastos, sendo uma alternativa vidvel ao osso autdlogo
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em defeitos adequados para o seu uso e indicacao. No Bonefill Porous, devido ao grande volume dos poros de
interligacdo e da composicdo natural, produzem comumente a formagao e o crescimento de 0sso novo no local do
implante. O Bonefill Porous bloco, incorpora-se ao leito receptor através de um mecanismo de consolidacao
0ssea, compardvel aos principios bioldgicos das consolidagdes de fratura, obtido pela formacao de osso novo

interligado na interface osso receptor/implante.

1.1 Composicao do produto

Estrutura mineral do osso de fémur bovino. ............cceeuuee.. 100%

1.2 FORMAS DE APRESENTACAO DO PRODUTO MEDICO Bonefill, Bonefill Porous e Bonefill Mix (Granulos)
Embalagem Primdria: Frasco de vidro com tampa de borracha e lacre em aluminio.

Embalagem secundaria: Blister lacrado com Tyveck” e etiqueta adesiva de identificacdo

Embalagem Final: Caixa de papel cartdo de alta gramatura selada e com 02 etiquetas adesivas anexadas, a tampa
(01) e a parte frontal (01) da caixa. Acompanha 05 etiquetas adesivas com as informacdes para rastreabilidade do
produto que devem ser anexadas ao prontudrio clinico do paciente, laudo entregue ao paciente, na nota fiscal de

venda do produto, controle do fornecedor e controle do cirurgiao responsdvel.

Bonefill Porous (Blocos)

Embalagem primaria: Blister lacrado com Tyveck” e etiqueta adesiva de identificacdo

Embalagem Final: Caixa de papel cartdo de alta gramatura selada e com 02 etiquetas adesivas anexadas, a tampa
(01) e a parte frontal (01) da caixa. Acompanha 05 etiquetas adesivas com as informacdes para rastreabilidade do
produto que devem ser anexadas ao prontudrio clinico do paciente, laudo entregue ao paciente, na nota fiscal de

venda do produto, controle do fornecedor e controle do cirurgiao responsdvel.
Relacao dos modelos do Bonefill - materiais para enxerto 6sseo

Bonefill e Bonefill Porous (granulos)
Estao disponiveis nas quantidades de 0,5¢,1,09,2,5¢,5,049,10,09, 15,049, 20,0 g, 25,0 g e 30,0 . Granulagdo

Fina: particulas com diametro até 0.6mm
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Granulagdao Média: particulas com diametro entre 0.6mma 1.5mm

Granulagdo Grande: particulas com diametro entre 1.5mm a 2.5mm
Bonefill Mix (granulos)
Estdo disponiveis nas quantidades de 0,59,1,09,2,59,5,09,10,0g,15,09,20,09,25,09e30,0g.

Granulagdo: particulas com didmetro até 1,5 mm e particulas com didmetros entre 0,6 a 1,5 mm

Bonefill Porous (bloco)

Bonefill Porous em bloco

Bonefill Porous em bloco - 8,0 x 10,0 x 12,0 mm
Bonefill Porous em bloco - 5,0 x 10,0 x 20,0 mm
Bonefill Porous em bloco - 8,0 x 12,0 x 20,0 mm
Bonefill Porous em bloco — 10,0 x 15,0 x 25,0 mm
Bonefill Porous em bloco — 5,0 x 5,0 x 5,0 mm
Bonefill Porous em bloco — 5,0 x 5,0 x 10,0 mm
Bonefill Porous em bloco — 8,0 x 15,0 x 25,0 mm
Bonefill Porous em bloco — 10,0 x 10,0 x 10,0 mm
Bonefill Porous em bloco — 10,0 x 10,0 x 40,0 mm
Bonefill Porous em bloco — 6,0 x 15,0 x 50,0 mm
Bonefill Porous em bloco —5,0x 10,0 x 10,0 mm Buseall Porow Tz
Bonefill Porous em bloco — 5,0 x 10,0 x 30,0 mm
Bonefill Porous em bloco — 5,0 x 10,0 x 40,0 mm
Bonefill Porous em bloco — 5,0 x 20,0 x 20,0 mm

Bonefill Porous em bloco — 10,0 x 20,0 x 20,0 mm

Bonefill Porous em bloco — 10,0 x 10,0 x 20,0 mm

Bonefill Porous em bloco — 6,0 x4,0 x 10,0 x 12,0 mm
Bonefill Porous em bloco — 6,0 x4,0 x 12,0 x 12,0 mm

Bonefill Porous em bloco — 6,0 x4,0 x 14,0 x 12,0 mm

Bonefill Porous em bloco — 8,0x6,0 x 10,0 x 12,0 mm

Bonefill Porous em bloco — 8,0 x6,0 x 12,0 x 12,0 mm Bonefill Porous bloco
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Bonefill Porous em bloco — 8,0 x6,0 x 14,0 x 12,0 mm
Bonefill Porous em bloco — 10,0 x8,0x 10,0 x 12,0 mm
Bonefill Porous em bloco — 10,0 x8,0x 12,0 x 12,0 mm

Bonefill Porous em bloco — 10,0 x 8,0 x 14,0 x 12,0 mm

Bonefill Porous em cunha

Bonefill Porous em cunha - 6,0x8,0x 10,0x 12,0 mm
Bonefill Porous em cunha —6,0x 8,0 x 12,0 x 20,0 mm
Bonefill Porous em cunha — 8,0 x 10,0 x 15,0 x 25,0 mm
Bonefill Porous em cunha —3,0x5,0x15,0x 10,0 mm
Bonefill Porous em cunha —3,0x7,5x15,0x 20,0 mm
Bonefill Porous em cunha —3,0x 10,0 x 15,0 x 25,0 mm

Bonefill Porous em cunha —3,0x 12,5 x 15,0 x 35,0 mm Bonefill Porous cunha

Bonefill Porous em cunha — 3,0 x 15,0 x 15,0 x 45,0 mm

Bonefill Porous em esfera

Bonefill Porous em esfera 14 mm

Bonefill Porous em esfera 16 mm

Bonefill Porous em esfera 18 mm

. Bonefill Porous esfera
Bonefill Porous em esfera 20 mm

Bonefill Porous trapézio

Bonefill trapézio

Bonefill Porous cilindrico

Bonefill Porous cilindrico
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Bonefill Porous paralelepipedo

Bonefill Porous paralelepipedo

Bonefill Porous pré-moldada em forma especial Sob encomenda do profissional.
1.3 INDICACAO, FINALIDADE OU USO A QUE SE DESTINA 0 PRODUTO, SEGUNDO RECOMENDACOES DO
FABRICANTE

0 Bonefill — materiais para enxerto ésseo, é recomendado para o preenchimento de defeitos dsseos e para o
aumento volumétrico nas sequintes situacdes: aumento/reconstrucdo de cristas alveolares, preenchimento de
cavidades pds extracdo, preenchimento de cavidades produzidas por intervengdes pos cirtrgicas de tratamentos de
cistos, granulomas e outras patologia liticas, buco-maxilo-faciais e dentdria, preparacdo dos sitios de implante e
enchimento de deiscéncias dsseas, além dos enxertos dsseos em seios maxilares e na periodontia pode ser utilizado

no preenchimento de defeitos dsseos e suporte da membrana durante a regeneracao dssea guiada.

1.4 PRECAUCOES, RESTRICOES, ADVERTENCIAS, CUIDADOS ESPECIAIS E ESCLARECIMENTOS SOBRE 0 USO
DO PRODUTO MEDICO, ASSIM COMO SEU ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE
1.4.1 Precaucdes, restricoes, adverténcias, cuidados especiais e esclarecimentos sobre o uso do

produto médico

1. ESTERIL — desde que mantida a integridade da embalagem, prazo de validade e condicdes de armazenamento.

2. USO EXCLUSIVAMENTE PROFISSIONAL - € de responsabilidade do cirurgido dentista a sua capacitacao prévia para
utilizar este produto. Somente profissionais habilitados e com conhecimentos em técnicas cirdrgicas e em
procedimentos necessdrios para utilizacdo adequada do produto deverdo fazer uso do Bonefill — materiais para
enxerto dsseo. A utilizacao de técnicas cirdrgicas incorretas podera provocar desconforto como sensacao dolorosa,
hipoestesia e/ou edema. 0 tamanho das particulas nao deverd ser alterado.

3. PROIBIDO REESTERILIZAR E REPROCESSAR — Se reesterilizado ou reprocessado poderd ocorrer alteracdo das
propriedades fisico quimicas e dos niveis de cristalinidade do Bonefill — materiais para enxerto dsseo, ocasionando

reacao de corpo estranho.
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4. PROIBIDO REUTILIZAR - Se reutilizado ou utilizado com data de validade expirada a esterilizacao e funcionamento
deixam de ser garantidos, podera apresentar irritacdo, inflamacéo e outros eventos adversos comprometendo a
salide e seguranca do paciente. A Bionnovation ndo recomenda a reutilizacdo, reprocesso ou reesterilizacao,
descarte-o conforme legislacao vigente para residuos hospitalares.

5. 0 uso do produto com técnicas cirtrgicas e condicdes de biossequranca inadequadas poderdo prejudicar o
paciente conduzindo a resultados ndo satisfatdrios.

6. Esterilize sempre os instrumentos antes de utiliza-los.

7. A avaliacao clinica e radiogréfica deve ser feita previamente a cirurgia de instalagdo, para auxiliarem no correto
planejamento do tratamento. Determinacdo de qualidade e quantidade dssea, reparos e estruturas anatémicas e
andlise dos dentes vizinhos.

8. Em todas as operacdes que envolvam o Bonefill — materiais para enxerto dsseo devem ser observadas técnicas
apropriadas de assepsia e antissepsia.

9. 0 uso abusivo de dlcool, tabaco, drogas, corticdides ou a falta de higiene bucal adequada podem prejudicar
significativamente o sucesso do tratamento.

10. Todos os efeitos adversos em potencial como deiscéncia, inflamacdo, hemorragia, deverdo ser previamente
informados ao paciente.

11. E fornecido no estado estéril e depois de aberto deve ser usado em condicdes assépticas. Deve-se trabalhar
sempre com campos estéreis, instrumentos apropriados ao procedimento e em bom estado de conservacdo a fim de
eliminar fontes de infeccao e danos ao produto.

12. 0 Bonefill — materiais para enxerto dsseo deve ser utilizado apenas para a finalidade a que se destina.

13. Caso surgirem complica¢des impossiveis de serem controladas, inflamacdes do tecido ou evidéncia de infecdo é
recomendada a remogdo imediata do material.

14. 0 Bonefill — materiais para enxerto 6sseo é fornecido em embalagem dupla estéril (Radiagdo Gama 25 kGy).
Desde que a integridade da embalagem nao esteja de algum modo comprometida, conservard o produto estéril até
3 anos a contar da data da esterilizacdo.

15. Ndo hd restricdes quanto a quantidade mdaxima de produto que possa ser implantado. A quantidade serd
determinada pelo profissional apds a analise do tamanho do leito cirirgico.

16. 0 cirurgido devera avaliar a indicacdo em pacientes que sejam portadores de doencas ou que facam uso de

medicacdo que possam alterar o metabolismo reparacional.
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17. 0 restante do material da embalagem ndo deverad ser reutilizado, reesterilizado ou reprocessado, descarte-o de
forma descaracterizada conforme legislacdo vigente para residuos hospitalares, ndo descartar produtos
contaminados em lixo comum.

18. Em casos de efeitos adversos ocorridos no paciente, o profissional responsavel devera entrar em contato
imediatamente com o SAC Bionnovation (Servico de Atendimento ao Cliente) através do 0800 770 3824 ou e-mail
sac@bionnovation.com.br. A Bionnovation Produtos Biomédicos é responséavel por notificar a ANVISA (Agéncia
Nacional de Vigilancia Sanitdria) sobre as ocorréncias pertinentes conforme procedimento interno de
tecnovigilancia.

19. 0 Bonefill — materiais para enxerto dsseo, foi desenvolvido de forma a evitar que seu uso ndo comprometa o
estado clinico dos pacientes bem como sua seguranca.

20. E recomendavel que o cirurgido mantenha um relatdrio de acompanhamento da evolucdo do caso juntamente
com os resultados.

21. Todos os substitutos dsseos de origem bovina da linha Bonefill - materiais para enxerto dsseo sao fabricados
com 0ss0s de animais provenientes de rebanho rastreado pelo sistema SISBOV. De acordo com o enquadramento de
risco geografico emitido pelo Cddigo Zoosanitario Internacional e pelo Scientific Steering Comitee da Comunidade
Européia (SSCEC agosto de 2005) o Brasil é livre de Encefalopatia Espongiforme Bovina (EEB). Porém, de acordo com
portaria 516/97, mesmo o Brasil se declarando livre de Encefalopatia Espongiforme Bovina, e o processamento a
que sao submetidos os produtos sejam reconhecidamente eficazes na inativacdo do agente causal das EEBS e os
animais utilizados para a producdo da linha Bonefill — materiais para enxerto dsseo sejam cadastrados no sistema
Brasileiro de rastreabilidade bovina e bubalina— SISBOV, todo produto de origem bovina, ainda que remoto, hd risco
de transmissao de EEB. Em casos de aparecimento de sintomas da Doenca de Creutzfeldt-Jakob (DCJ) o profissional
de satide deverd notificar a autoridade sanitaria.

22. Recomendamos que as etiquetas adesivas de identificacdo que acompanham o produto sejam anexadas a
documentacdo do paciente: prontudrio clinico do paciente, laudo entregue ao paciente, nota fiscal de venda do
produto, controle do fornecedor e controle do cirurgido responsavel assequrando a completa rastreabilidade do
mesmo.

23. 0 Bonefill - materiais para enxerto 0sseo, nao substitui totalmente e ndo possui as propriedades osteogénicas do
0sso autdgeno. Deve ser portanto utilizado em defeitos dsseos que promovam nutricdo adequada ao enxerto para

que sua atividade osseocondutora aconteca.

' Queremors
NS T
woce-

Bionnovation Produtos Biomédicos Ltda.

Rua Laureano Garcia,1-275  Distrito Industrial Il « CEP 17039-760 - Bauru - SP/Brasil a 26 o+

Fone +55 14 4009 2400 Fax +55 144009 2400 = www.bionnovation.com.br 1) 0O



Bionnovation

biomedical

INQO03 — REV17 - 02/02/2018

24. E recomendavel o profissional levantar o estado de sadde geral do paciente observando situacdes e patologias
que podem promover um risco cirirgico e potencial reduzido de sucesso na formacao dssea. Ex: Disfun¢des
metabdlicas nao controladas como diabetes, osteomaldcia, disfuncdo da tiredide, insuficiéncia renal ou hepatica
grave, pacientes com uso prolongado de corticdides, doencas auto imunes, pacientes submetidos a radioterapia,
tabagismo pesado.

25. Para assequrar a regeneracao do 0sso, Bonefill — materiais para enxerto 6sseo s6 deve serimplantado em tecido
Gsseo vital e em contato direto com o 0sso hospedeiro. E recomendavel o uso de barreiras ou membranas sobre o
Bonefill — materiais para enxerto 6sseo, cumprindo as recomendacdes das técnicas de regeneragao dssea.

26. Para defeitos extensos, a adicao de 0sso autdlogo é recomendavel. O Bonefill - materiais para enxerto dsseo, nao
substitui e ndo possui as propriedades do 0sso autégeno.

27. Depois de implantado o biomaterial, deve-se aguardar um periodo entre 6 a 9 meses para o procedimento de
implante dentério, ou quando o implante ocorre simultaneamente ao enxerto, o mesmo periodo de aguardo deve
ser obedecido.

28. 0 aumento do rebordo com o biomaterial depende do volume e poder nutricional do osso local receptor.

29. Apesar de todos testes in vivo e in vitro de toxicidade e biocompatibilidade nao sinalizarem respostas
secunddrias, ndo podem ser totalmente excluidas rea¢des de incompatibilidade ao Bonefill — materiais para enxerto
6sseo. Possiveis reacdes indesejaveis podem ocorrer na sequéncia de qualquer cirurgia incluindo edema no local da
cirurgia, hemorragia, inflamacéo local, perda dssea, infeccao ou dor.

30. Gravidez e Aleitamento: Nao estdo disponiveis dados sobre a utilizagdo produto durante a gravidez ou o
aleitamento. Por motivos de sequranca, mulheres grdvidas ou que estejam no periodo de aleitamento ndo devem
ser tratadas com Bonefill — materiais para enxerto dsseo. A sequranca e a eficdcia de Bonefill — materiais para
enxerto 6sseo nao foram investigadas em criangas antes da sua maturidade esquelética.

31. 0 profissional deverd avaliar as caracteristicas do suporte 6sseo adequado para implantacdo, uma vez que a
densidade dssea é um fator varidvel e determinante no planejamento e execu¢ao de implantes enddsseos. Cada tipo
de densidade apresenta diversas vantagens e desvantagens, o que ird determinar o planejamento mais adequado. A
densidade dssea influencia a técnica cirtrgica e o tempo de cicatrizacdo. Sendo assim, o conhecimento prévio sobre
densidade dssea torna-se um fator indispensdvel para um correto planejamento.

Segundo MISCH, C.E (1998), existem 5 grupos de densidade dssea, independente da regido na arcada dentdria,

baseado em caracteristicas macroscopicas da cortical (por¢ao externa do o0sso) e do trabeculado dsseo (por¢ao

interna do 0ss0):
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D1 Osso cortical denso;

D2 Apresenta cortical denso e osso trabeculado grosso;

D3 Cortical dssea fina e trabeculado fino

D4 Osso trabecular fino;

D5 0sso nao-mineralizado, imaturo

Dependendo da localizacdo e do tempo pelo qual uma drea permaneceu edéntula, sua densidade serd variavel.
Porém existem dreas onde os tipos 0sseos sao mais comumente encontrados: D1 é encontrado em mandibula
anterior atrdfica; D2 é encontrado em regiao de mandibula anterior, mandibula posterior, e maxila anterior; D3 é
encontrado em regido de maxila anterior, maxila posterior, mandibula posterior, e osteoplastia em osso D2; e D4 é
encontrado em regido de maxila posterior. Idealmente o cirurgido deverd estabelecer um protocolo de controle do
pds-operatério incluindo as medidas tomadas nas situagdes encontradas.

E recomendado também que o cirurgido mantenha um relatério de acompanhamento da evolucio do caso
juntamente com os resultados.

Nota: Ndo ha restricdes de carga para o produto.

1.4.2 Contraindicacoes

1. 0 Bonefill — materiais para enxerto dsseo, como todos os outros biomateriais, nao deve ser colocado em infeccdo
ativa existente ou em qualquer outra doenca degenerativa que altere a qualidade do material. Deve ser utilizado
com precaucdo especial em pacientes com infeccdo aguda ou cronica no sitio cirdrgico (ex: cistos, osteomielite,
periodontite ulcerativa necrosante aguda, sinusites agudas)

2. Ndo devera ser utilizada em pacientes que nao estejam aptos, sob ponto de vista clinico, a serem submetidos a
uma intervencao odontoldgica. Como por exemplo, em pacientes com diabetes ndo compensada.

3. 0 Bonefill — materiais para enxerto dsseo nao é indicado para pacientes odontopedidtricos.

4. Contra indicado para procedimentos diferentes do recomendado no item “Indicacdo de Uso”

5. 0 Bonefill — materiais para enxerto 6sseo, nao deve ficar exposto ao meio externo.

1.4.3 Armazenamento e transporte
Armazenar e transportar ao abrigo de luz solar direta, fontes de calor (manter em temperatura ambiente 15 - 25°C)

e umidade. Conservar a embalagem lacrada até o momento da utilizacdo. Certifique-se da integridade da mesma

10 e
- Queremors
NS T g
w©woce
Bionnovation Produtos Biomédicos Ltda. a f} Z e r
Rua Laureano Garcia,1-275 ¢ Distrito Industrial Il « CEP 17039-760 - Bauru - SP/Brasil a ~

Fone +55 14 4009 2400 Fax +55 144009 2400 = www.bionnovation.com.br 1) o% 0O



Bionnovation

biomedical

INQO03 — REV17 - 02/02/2018

antes da utilizacdao. Nao utilizar se o pacote estéril estiver aberto ou danificado ou com data de validade de
esterilizacdo expirada para se evitar uma possivel contaminagao. Jogue fora o produto descaracterizado conforme

legislacdo vigente para residuos hospitalares ou devolva a fabrica os pacotes danificados e o dispositivo incluso.

1.4.4 Cuidados pré e pos-operatorios
Na avaliacdo pré - operatdria, a correta indicacdo dos materiais e o emprego de técnicas e procedimentos
compativeis, assim como, 0 acompanhamento e controles pds-operatérios, sao imprescindiveis para os resultados

desejaveis.

Cuidados Pré Operatdrios: Todos os pacientes que irdo submeter-se a um procedimento cirtrgico deverdo ser
cuidadosamente examinados e avaliados, com vista a determinacdo do estado clinico e radiografico, assim como

dos déficits dentdrios ou de 0sso ou tecido mole adjacente que possam influenciar o resultado final da intervencdo.

Cuidados Pds Operatorios: Poderdo ser prescritos analgésicos, antibidticos, repouso nas primeiras 24-4horas
variando em funcdo do procedimento e da conduta técnica profissional. O produto ndo deve ficar exposto ao meio
bucal no pés-operatdrio imediato. Deve haver boa coaptagdo das bordas de retalho cirdrgico, a fim de nao haver
exposicdo do Bonefill - Materiais para enxerto dsseo, o que comprometera o resultado da cirurgia. A exposicao ao

meio bucal reduz drasticamente o tempo de absor¢ao.

1.4.5 Cuidados com o descarte do produto
0 descarte do produto deve obedecer as leis ambientais e de biossequranca vigentes. Nao descarte produtos

contaminados em lixo comum

1.4.6  Modo de uso do produto médico

Ao utilizar o Bonefill — Materiais para enxerto 6sseo em suas diversas apresentagoes, o profissional deve sequir
0s principios gerais cirtrgicos de manipulacdo estéril e de medicacdo profildtica do paciente, eliminando
completamente o tecido de granulacao e preparando o leito receptor com perfuracdes dsseas para promogao de
nutricdo sanguinea.

As incisoes devem promover retalhos do tecido mole sem danos, e de forma a ter flexibilidade suficiente para cobrir

completamente o biomaterial implantado, livre de tenses durante o procedimento de suturas. (aso os retalhos nao
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sejam suficientes para o cobrimento, o profissional deve promover incisdes adicionais no periésteo para a liberagao
e aumento de flexibilidade do tecido mole de recobrimento.

As técnicas de Regeneracdo Ossea Guiada recomendam fortemente o uso de membranas e barreiras. Da mesma
forma, o Bonefill — Materiais para enxerto dsseo deve ser isolado dos tecidos moles com alguma barreira que

favoreca 0 mecanismo de osseocondutivo de suas particulas.

Bonefill, Bonefill Porous e Bonefill Mix (Granulos)

1. Deve ser colocado no defeito utilizando instrumentos estéreis (curetas ou espatulas), sem necessidade obrigatdria
de hidratagdo prévia.

2. A modelagem in situ pode ser efetuada com uma espdtula ou outro instrumento adequado eleito pelo cirurgiao.
3. E aconselhdvel cobrir o biomaterial granulado com uma membrana ou barreira sequindo os protocolos das

técnicas regenerativas de se evitar competicdo dos tecidos moles e manutencdo e estabilizacdo do material.

Bonefill Porous (Bloco)

0 Bonefill Porous Bloco se apresenta em medidas e formatos pré-fabricados pela Bionnovation. Para o seu uso,
retire-o da embalagem, e modele dando formato desejado para a regido a ser implantada. Para a modelagem, pode
ser utilizado tesouras, pingas hemostaticas ou brocas.

1. 0 Bonefill Porous bloco se apresenta em medidas e formatos pré-fabricados pela Bionnovation.

2. Observar o preparo da drea e uso de paramentacdo estéril adequada do cirurgido, assistentes e paciente, para
procedimento estéril.

3. Utilizando luvas estéreis, retire o bloco da embalagem e modele-o com auxilio de tesouras, pin¢as hemostéticas
ou brocas, dando o formato desejado para a regiao a serimplantada.

4. Antes de aplicar o produto, a regiao dssea receptora do biomaterial deve ser exposta e curetada, decorticada ou
perfurada para producao de sangramento e nutricdo do enxerto. Em dreas comprometidas com lesdes, as mesmas
devem ser criteriosamente tratadas com remogdo de tecido comprometido. Fica a critério do cirurgiao a utilizacao
do enxerto em dreas infectadas e com presenca de supuracdo. A Bionnovation ndo indica seu uso em condicdes
criticas de infecgoes.

5. Irrigar o sitio antes de colocar o enxerto.

6. Apds exposicao, criacao de nutricao e sangramento da drea receptora, o Bonefill em bloco pode ser fixado com

auxilio do Parafuso para enxerto e fixacao, oferecendo maior estabilizacdo para o bloco ésseo.
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7. Garanta o méaximo de contato entre o material de substituicao dssea e o 0sso receptor, com total preenchimento
do espaco. Pode-se utilizar o Bonefill particulado para o auxilio no preenchimento dos espacos.

8. Reposicione o retalho sobre a drea enxertada e assegure-se de que a cobertura no leito cirdrgico é total. Nao
podera haver exposicao do biomaterial, pois é fundamental para o sucesso cirdrgico e para evitar contaminacao da
area.

9. Como em qualquer técnica de Regeneracdo Ossea, a Bionnovation recomenda fortemente a utilizacio de
membranas ou barreiras que promovam exclusao celular.

10. Para toda técnica de regeneracdo, o cirurgido deve ser bastante cauteloso na realizacdo dos descolamentos de
retalhos, ndo produzindo danos aos tecidos moles e peridsteo. A satide dos mesmos sao importantissimos para que

ndo haja exposicao precoce dos materiais implantados.

Instrucdes especiais para a utilizacdo em procedimentos de corre¢des periodontias

Um requisito basico para o tratamento periodontal bem sucedido inclui o controle de qualquer infec¢ao bacteriana,
assim como uma higiene oral cuidadosa. Aconselha-se dessa forma, que haja uma fase de promocao de sadde e
preparo de boca prévias aos procedimentos cirirgicos implantares, associado a instruir os pacientes quanto aos
procedimentos de manutencdo de higiene oral. Em adicdo, promover um tratamento cuidadoso da lesdo
periodontal (raspagem, aplainamento de raiz, descontaminacdo e debridamento) antes do implante. A aplicacdo do

biomaterial granulado nos defeitos dsseos deve ser acompanhada de uso de barreira ou membrana para uma boa

regeneracao tecidual.
Bonefill — Materiais para enxerto dsseo é um produto ESTERIL
Esterilizado com RADIACAO GAMA.
PRODUTO DE USO UNICO e nio deve ser re-esterilizado
Proibido Reprocessar
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TERMO DE GARANTIA LEGAL

(de acordo com o Cédigo de Protecdo e Defesa do Consumidor: Lei 8.078, de 11 de Setembro de 1990)

A empresa Bionnovation Produtos Biomédicos LTDA, em cumprimento ao Art. 26 da Lei 8.078, de 11 de
Setembro de 1990 vem por meio deste instrumento legal, garantir o direito do consumidor de reclamar pelos vicios
aparentes ou de facil constatacao de todos os produtos por ela fabricados e comercializados, pelo prazo de 90 dias, a

contar da data de entrega efetiva dos produtos. Tratando-se de vicio oculto, 0 prazo decadencial inicia-se no

momento em que ficar evidenciado o defeito, conforme disposto no Paragrafo 3° do Art.26 da Lei 8.078.
Para que o presente Termo de Garantia Legal surta efeito, o consumidor deverd observar as condi¢oes abaixo
descritas:

Ndo permitir que pessoas ndo autorizadas realizem o manuseio dos materiais em questao.

Néo permitir o uso indevido bem como o mau uso dos materiais em questdo.

Sequir detalhadamente todas as orientacdes de uso, bem como os cuidados descritos no Manual do Usuério ou

Instrucbes de Uso.

Rua Laureano Garcia, 1-275

CEP: 17039-760 - Bauru - SP

Fone 55-14 4009 2400 « SAC 0800 770 3824

CNPJ 73.191.090/0001-19 e IE 209.444.766.117

Resp. Técnico: Gustavo Telli Athaide CREA SP 5069918500
MADE IN BRAZIL / INDUSTRIA BRASILEIRA /

I Bionnovation Produtos Biomédicos LTDA.

INDUSTRIA BRASILENA
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